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Procedimento de Limpeza do Pluviômetro 

 

O Pluviômetro é o equipamento utilizado para registrar a chuva em um determinado 

local e em determinado intervalo de tempo. Os pluviômetros avisam 

automaticamente o CEMADEN quando chove. Em caso de risco de desastres a 

Defesa Civil é comunicada para socorrer a população. 

Para que o pluviômetro funcione bem é muito importante que ele esteja limpo, pois 

folhas, insetos e poeira podem entupí-lo e atrapalhar as medições.  

O Cemaden realiza a limpeza anualmente, mas é recomendável que esta limpeza 

seja feita mais vezes, idealmente a cada mês, pois alguns locais podem juntar muita 

sujeira. 

Convidamos todos os parceiros (Defesas Civis, Escolas, Prefeituras, etc...) a 

participar na conservação dos instrumentos. Este folheto explica passo-a-passo 

como realizar a limpeza do pluviômetro. É muito simples. 

 

Este folheto explica passo-a-passo como realizar a limpeza do pluviômetro. É 

muito fácil..  

                                              

 

 

 

 

Lembrete 1: O Cemaden é o órgão responsável pela manutenção dos equipamentos 

e não aconselha que ninguém se arrisque em locais altos ou de difícil acesso para 

limpar o pluviômetro. 
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1. Materiais necessários: 

• Chave Allen 3mm (milímetros) 

• Balde 

• Escova de dente ou pincel (novo ou usado) 

• Esponja (utilizar o lado macio) 

• Água limpa 

 

 

 

Lembrete 2: Não usar produtos de limpeza como detergentes, desengraxantes, 

desengordurantes, solventes ou similares  pois pode danificar pluviômetro. 
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2. Procedimento: 

1º Passo: O corpo do pluviômetro é preso junto a sua base por 03 (três) parafusos 

sextavado interno M4. Use uma chave Allen apropriada para este parafuso (3 mm) e 

retire o corpo do pluviômetro para que seja realizada a manutenção. 
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2º Passo: Retire as folhas, insetos e todo tipo de sujeira do pluviômetro, tanto na 

parte externa quanto na parte interna do pluviômetro. 

3º Passo: Remova a tela de proteção do funil, basta puxa-la para cima. Lave-a 

retirando todo tipo de material ali depositado. 

 

4º Passo: Necessário retirar a tampa do sifão. Faça isso desrosqueando com as 

pontas dos dedos. 
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5º Passo: Será preciso uma chave com formato L (parecido com uma chave Allen de 

tamanho M3, no máximo) para limpar os furos de vazão do sifão. 
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6º Passo: Com a parte maior da chave limpe a parte de baixo do sifão, por onde a 

água escoa. 

 

7º Passo: Com o auxílio de uma escova ou pincel limpe o local de entorno do sifão. 

 

 

 

 



[Escreva texto] 
 

 

 

Rodovia Presidente Dutra, Km 40, SP-RJ - CEP: 12630-000 - Cachoeira Paulista – SP -Brasil 

8º Passo: Verifique se o sifão está bem encaixado e se não houver descolamento 

dele, recoloque a tampa do sifão novamente e prenda-o com a ponta dos dedos. 

9º Passo: Reponha a tela de proteção do sifão pressionando para baixo (inverso do 

3ºPasso). 

10º Passo: Verifique, ao montar o corpo do pluviômetro em sua base, se a estrutura 

não sofreu danos, se continua vertical, sem desnivelamento e se todos os parafusos 

estão apertados. Verificar a rigidez da mesma. Verificar se a haste está bem estável 

e se suporta o pluviômetro. 

 

3. Dúvidas ou sugestões: 

Qualque dúvida ou sugestão quanto ao procedimento acima pode ser encaminhada 

para o e-mail engenharia@cemaden.gov.br ou pelo telefone (12) 3186-9279. 




